	滦州市人民医院高频移动式手术X射线机维修报价表

	高频移动式手术X射线机，厂家：普爱医疗，型号：PLX112C，生产日期：2018年7月。
1、故障现象：开机报错er03、er04无法曝光，具体故障详询设备科。
2、需求：工程师到场维修，需更换组合球管（6个月内生产的全新原厂组合球管）、灯丝驱动板等所需配件并校准数据保证图像质量，3日内完成维修，维修后相同故障保修1年。

3、合同履行期限：合同签订之日起30日内。

4、预算金额38000元，最高限价38000元。
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